
简介

本文档概述了CytomStar®系列流式荧光编码微球在2 – 8℃保存效期内的荧光强度稳定性测试方案及结果，荧光强度稳定性
验证采用BD LSRFortessa流式细胞仪进行。
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Technical Note 009

CytomStar®系列流式荧光编码微球实时稳定性验证

产品名称 批号 浓度 批量

CytomStar®YES500A-Carboxyl 20200729-1

2e6/mL 100 mL

CytomStar®YES500B-Carboxyl 20200729-2

CytomStar®YES500C-Carboxyl 20200729-3

CytomStar®YES500D-Carboxyl 20200729-4

CytomStar®YES500E-Carboxyl 20200729-5

CytomStar®YES500F-Carboxyl 20200729-6

CytomStar®YES500G-Carboxyl 20200729-7

CytomStar®YES500H-Carboxyl 20200729-8

产品信息

本次验证的CytomStar®系列流式荧光编码微球产品、批号、浓度等信息如下：

验证方案

在CytomStar®系列流式荧光编码微球的有效期内，将微球置于2 – 8℃存放，随着存储时间的变化进行取样，通过BD 
LSRFortessa流式细胞仪测试微球在APC通道的荧光强度。
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图1. 4℃保存效期内荧光强度稳定性测试结果

YESAC-500 YESBC-500 YESCC-500 YESDC-500 YESEC-500 YESFC-500 YESGC-500 YESHC-500

Average 1716.10 2803.34 5070.61 9234.27 16653.37 33366.06 62772.41 109826.10 

SD 30.06 50.17 95.56 159.63 288.43 568.85 1066.40 1670.32 

CV(%) 1.75 1.79 1.88 1.73 1.73 1.70 1.70 1.52 

表1. 2 – 8℃保存效期内稳定性数据计算结果统计

验证结论

CytomStar®系列流式荧光编码微球经过25个月（2020/7/30 – 2022/8/30）的2 – 8℃保存，对其APC通道的荧光强度进行测
试，表1结果显示CV指标符合要求，均小于3%，说明本公司的CytomStar®系列流式荧光编码微球在2年效期内荧光强度很稳
定。

测试结果

CytomStar®系列流式荧光编码微球2 – 8℃保存效期内荧光强度稳定性测试结果汇总见下图
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